
Lauda iVisc Viskosimeter Version 1.01

Datum: 12.09.2015 Uhrzeit: 16:06:37
Messprotokoll für iVisc Nr. :  LMVXXX-XX-XXXX
Messmethode : Kinematische Viskosität
Probenbezeichnung : Rowe Synt RS HC  0W-20
Benutzer : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Probennummer :

 
 XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kapillarennummer : 2
Kapillarenkonstante : 0.116900  mm²/s²
Kapillarentype :  II
Kapillarenart :  Ubbelohde
Apparate-Nr. / Bemerkungen : XXX-XX-XXXX
Messtemperatur : 40 °C
Zeiten

1. ------- 369.35  s
2. ------- 369.29  s
3. ------- 369.22  s

Mittelwert : 369.287 s
Standardabweichung : 0.065 s
kin. Energiekorr. nach Hagenbach : 0.000 s
korrigierter Mittelwert : 369.287 s
Viskosität : 43.16961 mm²/s

Datum, Unterschrift:


